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Для управления движением и обеспечения устойчивости тел не-
обходимо знать их моменты инерции. При определении момен-
тов инерции тел существуют два принципиально различных пути 
– аналитический и экспериментальный. Часто на практике требу-
ется быстро определить момент инерции имеющегося в распоря-
жении изделия. В этом случае используют экспериментальный 
путь, который обладает высокой точностью даже для сложных 
деталей и сборочных единиц. Рассматриваются результаты раз-
работки и испытаний автоматизированной установки для опре-
деления моментов инерции деталей и узлов приборов массой до 
5 кг и размерами, вписывающимися в цилиндр диаметром 180 мм 
и высотой 270 мм. В качестве датчика колебаний платформы ус-
тановки используется датчик KTIR0311s. Для сопряжения датчи-
ка колебаний установки с персональным компьютером применено устройство Card Hocdelam USB 9090. 
Погрешность измерения не превышает 0,2 %. 
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Актуальность экспериментального определения моментов инерции 
 
Исследование движения тел необходимо проводить как в учебном процессе, так и в 
различных сферах жизнедеятельности человечества. Для управления движением тел и их ус-
тойчивости необходимо знать момент инерции деталей и узлов приборов. При определении 
моментов инерции тел существуют два принципиально различных пути – аналитический и 
экспериментальный.  
Если детали выполнены из однородного материала и имеют правильные геометриче-
ские формы, то можно использовать аналитический способ. Существует ряд специальных про-
грамм, которые позволяют с высокой степенью точности рассчитать момент инерции деталей: 
T-PLEX CAD, Solid Works, «Компас» и др. Для вычисления моментов инерции изделий необ-
ходимо построить его 3D-модель. Это требует значительных затрат времени. В реальности де-
тали редко имеют простую форму.  
Часто на практике требуется быстро определить момент инерции имеющегося в распо-
ряжении изделия. В этом случае используют экспериментальный путь, который обладает высо-
кой точностью даже для сложных деталей и сборочных единиц. 
 
Выбор метода экспериментального определения моментов инерции 
 
Для экспериментального определения момента инерции тел разработан ряд методов и 
создано большое количество специальных приборов и установок. Наиболее точным из всех ме-
тодов является метод крутильных колебаний, предложенный в начале XIX в. Пуассоном и ши-
роко применяемый в настоящее время в прикладной механике. Исследуемое изделие подвеши-
вается на упругом стержне, выводится из состояния равновесия и далее изделию предоставля-
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ется возможность совершать крутильные колебания вокруг оси стержня. Период колебаний 
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где iJ  – сумма моментов инерции систем относительно вращательной оси; 
с – крутильная жесткость упругого стержня; T – период крутильных колебаний. 













Установка для автоматизированного экспериментального определения моментов инер-
ции подвижных узлов приборов 2 по методу крутильных колебаний содержит платформу 1, 
подвешенную на растяжках 2 и 8 на основании 4. На основании 4 размещена стойка 3, на кото-
рой смонтирован измерительный преобразователь 6 колебаний платформы 1. В состав установ-
ки входит динамометр 7. Для приведения платформы 1 в колебательное движение на основании 
4 размещен спусковой механизм 5 (рис. 1). 
Момент инерции изделия определяется методом крутильных колебаний. Выражение (2) 
показывает зависимость момента инерции изделия от периода колебаний. 
Моменты инерции эталонов и платформы определяются заранее и вводятся в програм-
му расчета момента инерции изделия.  
Тогда определение момента инерции платформы осуществляется по формуле (3): 
 
Рис. 1. Установка для автоматизированного экспериментального определения моментов инер-
ции подвижных узлов приборов 
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и определение момента инерции детали по формуле (4): 
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Д П Д ПJ J J       (4) 
где ПJ  – момент инерции платформы; П ЭJ  – момент инерции платформы с эталоном; П ДJ   – 
момент инерции платформы с деталью. 








 В качестве датчика колебаний платформы (рис. 3,а) используется датчик KTIR0311s 3.  
 





В качестве внешнего устройства используется устройство Card Hocdelam USB 9090 3. 
Устройство Card Hocdelam USB 9090 предназначено для сопряжения датчика колебаний 
установки с персональным компьютером для решения задачи измерения. 
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Рис. 4. Устройство Card Hocdelam USB 9090 
 
При совершении колебаний платформы 1 (рис. 1) установки с изделием щель платфор-
мы проходит в щели корпуса датчика 6, формируя на выходе датчика импульсы. Импульс пе-
редается на внешнее устройство (рис. 5), которое подключено к компьютеру.  
 
Рис. 5. Принципиальная схема подключения датчика колебаний к внешнему устройству 
 
Выводы 1 и 3 датчика колебаний подключают к входу 2 (VCC) внешнего устройства че-
рез резисторы R1, R2. Выводы 2 и 4 датчика колебаний связаны с выводами 1 (GND) и 16 
внешнего устройства, которое подключено к компьютеру с помощью кабеля.   
 
Система сбора и обработки результатов измерения 
 
В компьютере программа LabVIEW преобразует цифровую информацию о числе ко-
лебаний платформы с изделием (эталоном) в численное значение момента инерции изделия 
(эталона). 
Блок-схема алгоритма определения момента инерции приведена на рис. 6. 
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Рис. 6. Блок-схема алгоритма определения момента инерции 
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В окне программы на экране монитора (рис. 7) отображаются все результаты измерений. 
 




А. Подготовка установки к работе 
1. Подключить питание компьютера 220 В, 50 Гц, включить компьютер. 
2. Соединить устройство Card Hocdelam USB 9090 с компьютером. 
3. Открыть программу LabVIEW. В экране программы выбрать библиотеку USB 9090. 
4. Подключить датчик к устройству 9090. 
5. Выставить платформу установки в плоскость горизонта с помощью регулируемых винтов 
(опор).  
6. Проверить визуально положение щели платформы и датчика. Обеспечить соосность щели и 
общей оси излучателя и приемника датчика. 
Б. Выполнить работу  
7. Задать параметры эталона в программу LabVIEW (диаметр, высота и плотность). 
8. Программа определяет моменты инерции эталона ЭJ . 
9. Режим «0»: повернуть платформу на малый угол вокруг оси подвеса и зафиксировать 
платформу спусковым механизмом. Привести в действие спусковой механизм, предоставив 
платформе свободные колебания. 
10. Режим «1»: нажать режим «1», после 30 колебаний программа сигнализирует о переходе на 
следующий этап и определяет период крутильных колебаний ПT .  
11. Режим «2»: установить эталон на платформу, повернуть платформу с эталоном на заданный 
угол и предоставить ей свободные колебания. Нажать на экране программы кнопку режим 
«2». После 30 колебаний программа определяет период крутильных колебаний П ЭT  и мо-
менты инерции платформы, ПJ  
и П ЭJ  . Программа сигнализирует о переходе на 
следующий этап. 
12. Режим «3»: Изделие устанавливают на платформу, закручивают упругие стержни поворо-
том платформы с изделием. Нажать кнопку режим «3». Программа определяет период кру-
тильных колебаний Д ПT  , момент инерции изделия ИJ  и его погрешность ИJ  после 30 
колебаний. Программа завершена. 
 
О погрешности определения моментов инерции на данной установке 
 
Погрешность состоит из инструментальной погрешности (погрешность измерения раз-
меров эталона, погрешность совмещения главной центральной оси инерции эталона (центра 
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масс эталона) с осью подвеса платформы, погрешность совмещения оси детали с осью плат-
формы) и случайной погрешности измерений. Суммарная погрешность измерения на данной 
установке не превышает 0,2 %. 
Результаты измерения моментов инерции некоторых изделий приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Результаты измерений 


















Разработана, изготовлена и испытана автоматизированная установка для определения 
моментов инерции деталей и узлов приборов массой до 5 кг и размерами, вписывающимися в 
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